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	序号
	实训名称
	训练内容
	设备名称
	参数
	数量

	1
	儿科技能训练
	婴幼儿体格检查
	高级婴儿心肺复苏模拟人
	[bookmark: _GoBack]1.★产品材料采用无毒，无害，无污染的环保硅胶材料(非PVC材料)，兼容蓝牙和无线WIFI的双模式控制婴儿心肺复苏模型,可配套三种及以上心肺复苏反馈工具:电子显示器,便携平板评估报告仪及笔记本电脑无线报告系统。
2.模拟上臂肱动脉的搏动。
3.逼真模拟全身婴儿模型，具有精确的解剖标志，以便于按压点的识别，模拟人逼真的呼吸系统。
4.按额/托颚和托下颌正常体位时气道自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管。
5.使用面罩通气和口对口通气时，可以提供适当的胸部起伏。
6.一次性气道，可快速和容易替换。
7.模型同时符合美国AHA和欧洲ERC操作标准。
8.正确手指体位感应器，可对按压深度、按压速度、不完全回弹及按压连贯度提供精确反馈。
9.★液晶电子显示器：实时数据反馈：按压位置、按压深度、按压速度、胸壁回弹情况、通气量、复检一个章节内容：正确按压 xx%，正确通气 xx%，CPR 持续期间 mm.ss。
10.液晶电子显示器三种使用模式: 反馈、考核 (隐藏反馈)和评估。
11.实时显示训练内容：实时反馈按压深度，按压速率，不完全回弹，吹气量。
12.总结反馈：正确按压XX％，正确吹气XX％，CPR总时间: 分钟.秒，按压时间XX％。
13.★无线触控式平板电脑反馈系统。传感器记录所有相关的心肺复苏术参数, 软件能够提供实时反馈、存储数据、计算整体表现, 并协助进行深入评估。详细的实时反馈和增强的评估灵活性促使学生学习和提高心肺复苏术的表现。须提供技能报告软件著作权证书。
14.★通过选配增加触控式平板电脑反馈系统：
  1）有线连接到复苏模拟人QCPR。
  2）可以达到模拟人实时的心肺复苏反馈。
  3）具有练习和考核模式，在考核模式下可手动的调节是否反馈参数。
  4）详细评估界面总结中概括要点以便提高在心肺复苏模拟训练中加入重要项目注释
  5）★可调节按压和通气的范围/阈值以符合指南的更改。
  6）★可按照学员名字或编号保存学员成绩。学员成绩可导出，可打印。
  7）★CPR标准严格参照2015年最新指标，实时反馈——按压位置、按压深度、按压速度、回弹是否、通气量、通气次数、执行连贯度，做按压通气循环次数、循环时间等。(提供样品，以供评审）
 8）总结性的详细反馈——按压深度/速度，不完全回弹，通气量/次数，CPR执行不连贯，流动时间，CPR循环/每段时间。
  9）操作界面友好，方便操作，默认为中文界面。2国及以上语言可选，满足国际化教学需求。
15.★本项目产品需兼容国际相关教程，故供应商应满足中国医师协会及国际标准要求，需要提供与中国医师协会及国际标准的证明文件
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	急救技能训练
	成人心肺复苏技术
	复苏安妮 QCPR
	1. ★产品材料采用无毒，无害，无污染的环保硅胶材料(非PVC材料)。兼容蓝牙和无线WIFI的双模式控制成人心肺复苏模型,可配套三种及以上心肺复苏反馈工具: 电子显示器,便携平板评估报告仪及笔记本电脑。须提供产品进行现场演示
2.产生颈动脉搏动。
3.模拟人逼真的呼吸系统。
4.按额/托颚和托下颌正常体位时气道自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管。
5.使用面罩通气和口对口通气时，可以提供适当的胸部起伏。
6.一次性气道，可快速和容易替换。
7.★胸外按压：可以模拟3种不同的胸廓硬度，以不同的胸部硬度作培训内容。(提供样品，以供评审）
8.正确手指体位感应器，可对按压深度、按压速度、不完全回弹及按压连贯度提供精确反馈。
9.★液晶电子显示器：实时数据反馈：按压位置、按压深度、按压速度、胸壁回弹情况、通气量、复检一个章节内容：正确按压 xx%，正确通气 xx%，CPR 持续期间 mm.ss。
10.液晶电子显示器三种使用模式: 反馈、考核 (隐藏反馈)和评估。
11.实时显示训练内容：实时反馈按压深度，按压速率，不完全回弹，吹气量。
12.可选择四种练习考核模式：单人心肺复苏、双人心肺复苏、只是按压和只是通气，且不同的操作模式下均有操作时间轴，实时反馈每一次的操作质量。
13.总结反馈：正确按压XX％，正确吹气XX％，CPR总时间: 分钟.秒，按压时间XX％。
14.★无线触控式平板电脑反馈系统。传感器记录所有相关的心肺复苏术参数, 软件能够提供实时反馈、存储数据、计算整体表现, 并协助进行深入评估。详细的实时反馈和增强的评估灵活性促使学生学习和提高心肺复苏术的表现。须提供技能报告软件著作权证书。
15.可选配无线触控式平板电脑反馈系统参数： 1）★可无线连接到复苏模拟人QCPR，也可以usb数据线有线的连接至模拟人，同时可以在wifi路由器的模式下最多同时连接6模拟人。
2）可以达到模拟人实时的心肺复苏反馈。 3）具有练习和考核模式，在考核模式下可手动的调节是否反馈参数，可调节总结性的反馈是以文字呈现还是以分数的形式呈现。
4）详细评估界面总结中概括要点以便提高在心肺复苏模拟训练中加入重要项目注释。
5）★课堂教学时同时监测多个模拟人可调节按压和通气的范围/阈值以符合指南的更改(包括ERC和AHA默认指南)。
6）★可按照学员名字或编号保存学员成绩。学员成绩可导出，可打印。(提供样品，以供评审）
7）★CPR标准严格参照2015年最新指标，实时反馈——按压位置、按压深度、按压速度、回弹是否、通气量、通气次数。(提供样品，以供评审）
8）★总结性的详细反馈—按压平均深度/速度，不完全回弹，通气量/次数，CPR中的按压时间比，按压中断时间，CPR循环次数，CPR总操作时间等，每一块面均具有相应的文字解释。
9）操作界面友好，方便操作，默认为中文界面。6国及以上语言可选，满足国际化教学需求。
16.★本项目产品需兼容国际相关教程，故供应商应满足中国医师协会及国际标准要求，需要提供与中国医师协会及国际标准的证明文件
17.产品到达指定地点后的三个工作日内，现场安装调试产品，并指导用户了解产品的日常保养与维护，每年提供不少于3次免费产品培训。
18.报修后24小时内响应，同型号正常机器先期更换。
19.保修期3年，零部件供应5年以上，终身提供免费软件升级。
※为保证满足用户需求和产品质量，需带产品进行演示。
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	半身心肺复苏模拟人
	1.该CPR模型模拟为正常成人半身模型。
2.模型设计用于进行逼真的基础生命支持培训，符合美国心脏协会（AHA）2015 心肺复苏操作指南。
3.胸部解剖标记准确，进行按压时，按压深度有正确有声音提示，声音提示可以选择打开或关闭。
4.可以进行口对口，口对鼻，面罩对口鼻（口袋面罩和球囊面罩均可）通气，通气正确时模型胸部可以看到起伏。
5.气道具有单向阀，使用过程更卫生。
6.模型面皮可拆卸、安装，可打开胸皮更换气道，无需借助工具。
7.带有蓝牙技术，可以无线连接到iPad平板电脑或智能手机,可对CPR操作进行评估和反馈。
8.标配电子显示器可与模型有线连接，对个人CPR表现进行反馈。电子显示器可以做为App的补充，也可单独使用。
9.模型上衣有专用收纳电子显示器的口袋。
10.每4个模型可以放置在一个手提带滑轮的软包，方便储存和携带。
11.导师App应用于iOs平板电脑上。
12.导师App可选择“仅按压”和“30：2”两种模式，计时器可设置为1-10分钟，或无限长。
13.导师可对模型编号重新编辑。
14.导师App可以同时连接1到6台模型，该套装内含2台IPADMINI平板电脑可同时对8个模型的CPR表现进行反馈。
15.学员App可用于IOS系统平板或手机上。
16.学员App可选择“仅按压”和“30：2”两种模式，计时器可设置为1-10分钟，或无限长。
17.学员App只能连接1台模型。
18.App要求：软件要求：IOS 9.0及以上版本平板电脑或智能手机，硬件要求：iPhone 4s及以上，iPad 3 及以上，iPad Mini 及以上， iPod Touch 5代及以上。
19.CPR表现操作结果可以保存和事后回看。
20.标配VGA和HDMI两款苹果设备转接头，可以连接投影/电视/显示器等大屏幕。
21.当连接平板电脑和手机时，可以对以下内容进行反馈：按压深度、按压回弹、按压速度、CPR章节总时间、按压次数、按压分数、可显示实时和事后CPR表现、通气量、通气次数、CPR章节总分、章节结束提供改进建议。
22.当连接电子显示器时，提供3种反馈模式：实时反馈，总结性反馈，考核模式（隐藏反馈）。
23.实时反馈内容包括：按压深度、按压速度、不完全回弹、通气量、按压和通气计数。
24.总结性反馈可显示以下内容：按压分数、通气分数、CPR 持续时间、流量系数。
25.★本项目产品需兼容国际相关教程，故供应商应满足中国医师协会及国际标准要求，需要提供与中国医师协会及国际标准的证明文件
26.产品到达指定地点后的三个工作日内，现场安装调试产品，并指导用户了解产品的日常保养与维护，每年提供不少于3次免费产品培训。
27.报修后24小时内响应，同型号正常机器先期更换。
28.保修期3年，零部件供应5年以上，终身提供免费软件升级。
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	体外除颤训练器（AED）
	1.通过多种模拟病例，让学员迅速掌握AED除颤器的使用；
2.适用于心肺复苏和除颤相结合的培训；
3.配套使用AED除颤训练器应满足以下要求：
1）AED除颤训练器的外形、操作方法和声音提示都模拟于真实除颤仪的外形及操作程序；
2）可选配遥控器，通过遥控器控制AED训练器；
3)★配置了8个符合AHA和ERC2015年指南的真实病例，每个病例都可以喝很容易的配置，以符合当地的医疗程序或为未来指引而更新，轻触按钮可以更换所选语言。
4)AED训练器的声音提示以及模型人的LED显示可以得到操作反馈：当电极片位置正确时，胸部皮肤上的LED指示灯亮 ；当电极片位置错误时，AED训练器将会语音提示；正确贴上电极片后，病例才会继续；
5)电极片：专用的模拟人感应电极片；以及标准的训练用电极片，适合其他模型和真人训练使用；
6)★系统需配备婴儿/儿童钥匙和系绳，满足AHA课程中婴儿和儿童的除颤需求和演练。
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	成人呼吸球囊
	1.全硅胶一体化成人面罩，有气道保护的泄压阀设计；
2.密封性能佳，容易清洁；
3.透明设计，便于对病人观察；
4.易于使用，对气流阻力改变敏感，耐用程度强；
5.抗高压、高热，便于消毒；
6.易于装配和携带并配有氧气储气袋；
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	气管插管术
	气道管理模型
	1.产品材料采用无毒，无害，无污染的环保硅胶材料(非PVC材料)。
2.★产品须通过无毒发散性认证,提供证明文件。
3.气道管理模型可以真实模仿一个沒有麻醉情況下的病人。作气管插管，人工呼吸，吸引和支气管镜检查训练时，可真实模仿多种病理、生理情况。
4.可经口、鼻气管插管练习，可以插入喉罩(LMA)和复合插管，复苏球通气练习。
5.★配有单独的气道解剖示教模型，真实的解剖特征可以有效地示范讲解气道解剖结构/Sellick手法/气道痉挛。
6.模拟喉部痉挛，手动产生舌肿胀，用以模拟气道梗塞或舌水肿, 模拟相关并发症，增加插管难度。
7.★可以模拟呕吐功能，增加插管难度。
8.模拟颈动脉搏动，模拟人正常体位时气道自然关闭、正确的仰头举颏手法才可打开气道。
9.可以练习清除呼吸道异物阻塞和分泌物，液体异物吸引的操作练习。
10.通过对环甲软骨加压，改变气道位置，关闭食道。
11.可以进行Sellick手法的操作练习，气管痉挛的练习。
12.★插管错误会发生报警声（模拟牙齿断裂）；可以模拟胃胀气和呕吐情况。
13.插管过深可能会导致单侧（右侧）肺扩展和胃扩展。
14.可以进行光导气管插管的使用练习。
15.可观察肺部运动并可进行呼吸音听诊练习。
16.模型固定在訓練板上, 容易使用。配有高级手提箱並有清洁用具及润滑剂。
17.★可结合选配的支气管树，作支气管纤维镜检查的训练(到支气管第三级)。
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