技 术 参 数
1、额定电压：AC100-240V   50/60Hz    90VA
2、保护类型&度对电击——Class1，Type BF
3、重量小于2.5kg
4、安装、工作、运输和贮存条件：周围环境温度：+5℃~+40℃
5、相对湿度：20%~90%
6、针头长度0-3mm，最大填装注射量5ml
7、抽吸泵的压力值大于等于500mmHg
8、如因停电等原因导致供电中断，抽吸泵主机应发出提示音，时间应长达3分钟，而且抽吸泵主机上需有提示灯亮起，时间不小于5分钟
9、待注射完后抽吸泵应发出提示音
10、如操作人员在实际注射量少于设置量时放开触发按钮或脚踏，注射需中断
11、主机需有设置按钮：可以设置 模式、流速、注射器规格、注射针规格、后退值、单次注射量、强度、暂停时间、震动间隔。
[bookmark: _GoBack]12、请提供配套耗材报价（针头和镇痛面膜）。
13、请提供透明质酸（进口和国产）分别报价。


